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COD (L.R) – Reactor Digestion Method 
3 to 150 mg/L COD 

 

 
Test Preparation 

Collect the following items                                  Quantity 

    B-COD (L.R)® Vial                                                  2                  
 

Procedure 

  ) R)LCOD.متد و وارد نرم افزار اسپکتروفتومتر شوید  -1

       (Hach Program Number: 430)   :را انتخاب کنید 

 . دیبگذار وسیدرجه سلس 150 یدما  یراکتور را روشن کرده و رو -2

 : آماده سازی نمونه  -3

2 ml  .نمونه را با پیپت به آرامی از روی دیواره به درون ویال بریزید 

 :آماده سازی شاهد  -4

2 ml  را با پیپت به آرامی از روی دیواره به درون ویال    آب مقطر

 بریزید.

مدت    الیو  -5 به  را  دما  2ها  و  راکتور  درون  درجه    150  یساعت 

 . دیقرار ده وسیسلس

و    -6 کنید  خاموش  را  درون    20راکتور  ها  ویال  تا  دهید  زمان  دقیقه 

 درجه برسند.  120راکتور باقی بمانند و به دمای 

 مخلوط شوند.  ویال ها را چند مرتبه برعکس کنید تا -7
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 بیرون از راکتور قرار دهید تا به دمای محیط برسند. ویال ها را  -8

       درون دستگاه قرار دهید و بخوانید. و نمونه را به آرامی   ویال شاهد  -9

 می باشند.  COD (ppm)نتایج برحسب 


